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Doel van het onderzoek: 

1. Vaststellen van de sensitiviteit en specificiteit  van de RDT’s: 

 Crypto-Giardia Duo-Strip (Coris ®) 

 Giardia K-set (Coris®) 

 De Giardia/Cryptosporidium Quik Chek® (Alere) 

 waarbij de PCR-resultaten worden beschouwd als de gouden standaard. 

 

2. Gebruiksgemak ?  

 

3. Aanbevelingen ter verbetering van de testen? 

 

 



Crypto-Giardia Duo-Strip (Coris®) 

10µL  

15 dr. 

Ongefixeerde feces 



Giardia K-set (Coris®) 

Ongefixeerde feces 
 



Giardia/Cryptosporidium Quik Chek van Alere 

Ongefixeerde feces 
 



Beoordeling resultaten (± 200 fecesmonsters): 

Positief 
 

Een duidelijke niet onderbroken streep in de juiste kleur.  

Zwak positief 
 

Een niet onderbroken streep in een lichtere tint van de juiste kleur.  
 

Dubieus 
 

Een streep in een onjuiste kleur (lichtgrijs of lichtgeel).  
Twijfel of er echt een lijn aanwezig is. 
Wanneer slechts delen van de lijn zichtbaar zijn.  
De uitslag wordt als positief meegenomen in de bepaling van de 
sensitiviteit en specificiteit. 
 

Negatief 
 

Er is geen streep aanwezig.  
 

Afgekeurd 
 

De controle lijn ontbreekt, de test wordt afgekeurd.  
De uitslag wordt niet meegenomen in de bepaling van de sensitiviteit 
en specificiteit. 
 



Crypto-Giardia Duo-Strip van Coris 

 (+) Gemakkelijk in gebruik.  

 

 (+) Het verzamelen van de feces d.m.v. het entoog is  

 gemakkelijk en nauwkeurig, zowel voor vloeibare als 

 vaste feces. 

 

 (+) Handig dat op de teststrip aan de ene kant Cryptosporidium staat en aan de 
andere kant Giardia lamblia. Hierdoor heb je twee aparte controlelijnen (één voor 
elke parasiet), waardoor je als er een controlelijn ontbreekt, vaak nog wel een 
resultaat van de andere parasiet kunt aflezen.  

 

 (-) Soms is het lijntje erg vaag en is de uitslag dubieus. Dit komt niet voor bij de 
controlelijn. Deze is elke keer erg duidelijk, hij is óf aanwezig óf niet. 



Giardia K-Set van Coris 
 

 (+) Uitslagen zijn duidelijk te interpreteren:  

 duidelijke lijntjes. 

 

 (-) Uitvoering minder gemakkelijk: stokje voor het  

 opnemen van de feces is te kort.  

 

 (-) Hoeveelheid toe te voegen feces is onduidelijk en  

 niet mogelijk  met bijgeleverde stokje i.g.v. vloeibare feces. 

 

 (-) Soms ontbreekt de buffer in de flesjes of is het flesje niet te openen 
(8/200). 

 

 



Giardia/Cryptosporidium Quik Chek van Alere 
 

 (-) Bewerkelijk (veel stappen)  

 

 (-) Test duurt lang (30 minuten). 

 

 (-) Hoeveelheid toe te voegen feces is onduidelijk. 

 

 (-) Totale hoeveelheid materiaal vaak te gering om de test goed door te 
laten lopen (stap 2) . Gevolg deel van de lijnen/stippen ontbreekt. 

 

 (-) Benodigd materiaal (buisjes/houten stokjes) niet  

 bijgeleverd. 

 

 (+) Benodigde vloeistoffen en pipetten in overmaat. 

 

 

 



 
Coris Duo-Strip 

 
Coris Giardia K-Set 

 
Alere test 

Tijdsduur per test 20 min. 20 min. 30 min 

Niet bijgeleverd - Pipet Reageerbuisjes, 
houten staafjes 

Voldoende test -
materiaal 

Goed Bij 4,5% ontbrak de 
vloeistof in de flesjes 

Zeer goed (overmaat) 

Feces verzamelen Zeer goed Matig Matig/goed 

Afleesgemak Matig Goed Goed (als er geen vlek 
ontstaat 

Controle ontbreekt Crypto: 2/199 (1%) 
Giardia: 8/199 (4%) 
Waarvan beide: 1/199 

4/188 (2,1%) 22/193 (11,4%) 

Dubieuze gevallen 
 

Crypto: 30/197 (15,2%) 
Giardia: 4/191 (2,1%) 
Waarvan beide 1/198 

9/184 (4.9%) Crypto: 4/171 (2,3%) 
Giardia: 0/171 (0%) 
Waarvan beide: 0/171 



Bevindingen 

 Positief: PCR positief + sneltest positief 

 Fout positief: PCR negatief + sneltest positief 

 

 Negatief: PCR negatief + sneltest negatief 

 Fout negatief: PCR positief + sneltest negatief  

PCR-resultaten worden beschouwd als de gouden standaard. 
 

Sensitiviteit:   
aantal positieven : aantal positieven + aantal fout negatieven x 100% 
 
Specificiteit:  
aantal negatieven : aantal negatieven + aantal fout positieven x 100% 



Conclusie 

sensitiviteit specificiteit 

Crypto-Giardia Duo-Strip 
van Coris 

Cryptosporidium 64,8% 81,3% 

Giardia lamblia 81,1% 96,4% 

Giardia K-SeT van Coris 

 

Giardia lamblia 80,0% 95,7% 

Giardia/Cryptosporidium 
Quik Chek van Alere 

Cryptosporidium 87,3% 98,7% 

Giardia lamblia 94,1% 99,2% 



Fout positieve uitslagen verklaren:  

Crypto-Giardia Duo-Strip van Coris 

  

 

  

 
 

 Fout positieven 17:  Ct-waarden PCR: 0 

 Uitslag sneltest:   15 x “dubieus” en 2 x “zwak positief”! 

 

 

Cryptosporidium PCR positief PCR negatief 

Sneltest positief 59 17 

Sneltest negatief 32 74 



Fout positieve uitslagen verklaren:  

Crypto-Giardia Duo-Strip van Coris 

  

 

  

 
 

 Fout postieven 5:  Ct-waarden PCR:0 

 Uitslag sneltest:   3 x “dubieus” en 2 x “zwak positief”! 

 

 

Giardia lamblia PCR positief PCR negatief 

Sneltest positief 30   5 

Sneltest negatief 7 135 



Fout negatieve uitslagen verklaren:  

Crypto-Giardia Duo-Strip van Coris 

  

 

  

 
 

 Fout negatieven 32:  Ct-waarden PCR: tussen 27,92 en 38,52 

 Uitslag sneltest:   negatief! 

 

 

Cryptosporidium PCR positief PCR negatief 

Sneltest positief 59 17 

Sneltest negatief 32 74 



Fout negatieve uitslagen verklaren:  

Crypto-Giardia Duo-Strip van Coris 

  

 

  

 
 

 Fout negatieven 7:  Ct-waarden PCR: tussen 27,49 en 33,20 

 Uitslag sneltest:   negatief! 

 

 

Giardia lamblia PCR positief PCR negatief 

Sneltest positief 30   5 

Sneltest negatief 7 135 



Fout positieve uitslagen verklaren: 

Giardia K-SeT van Coris 

 
  

 

  

 
 Fout positieven 6:  Ct-waarden PCR: 0 

 Uitslag sneltest:   6 x “dubieus”. 

 

 

Giardia lamblia: PCR positief PCR negatief 

Sneltest positief 28    6 

Sneltest negatief  7 132 



Fout negatieve uitslagen verklaren: 

Giardia K-SeT van Coris 

 
  

 

  

 
 Fout negatieven 7:  Ct-waarden PCR: 27,49 – 33,20 

 Uitslag sneltest:   7 x negatief 

 

 

Giardia lamblia: PCR positief PCR negatief 

Sneltest positief 28    6 

Sneltest negatief  7 132 



Fout positieve uitslagen verklaren: 

Giardia/Cryptosporidium Quik Chek van Alere 

 
  

 

  

 
 Fout positieven 1:  Ct-waarden PCR: 0 

 Uitslag sneltest:   positief. 

 

 

Cryptosporidium PCR positief PCR negatief 

Sneltest positief 69    1 

Sneltest negatief  10 76 



Fout positieve uitslagen verklaren: 

Giardia/Cryptosporidium Quik Chek van Alere 

 
  

 

  

 
 Fout positieven 1:  Ct-waarden PCR: 0 

 Uitslag sneltest:   positief. 

 

 

Giardia lamblia PCR positief PCR negatief 

Sneltest positief 32    1 

Sneltest negatief   2 122 



Fout negatieve uitslagen verklaren: 

Giardia/Cryptosporidium Quik Chek van Alere 

 
  

 

  

 
 Fout negatieven 10:  Ct-waarden PCR: tussen 28,00 en 36,93 

 Uitslag sneltest:   10 x negatief. 

 

 

Cryptosporidium PCR positief PCR negatief 

Sneltest positief 69    1 

Sneltest negatief  10 76 



Negatieve uitslagen verklaren: 

Giardia/Cryptosporidium Quik Chek van Alere 

 
  

 

  

 
 Fout negatieven 2:  Ct-waarden PCR: tussen 30,15 en 33,04 

 Uitslag sneltest:   2 x negatief. 

 

 

Giardia lamblia PCR positief PCR negatief 

Sneltest positief 32    1 

Sneltest negatief   2 122 
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